
SENIS AG Calibration Document

SENIS AG    Magnetic Field Transducer Calibration document
Magnetic Field Reference:  METROLAB PRECISION NMR TESLAMETER PT 2025

Type: 03N08C-G02T0K1M Serial Nr.: 119-12
Date: October 31, 2012

Sensitivity : 5.0 [V/T]

Magnetic Field Reference:  METROLAB PRECISION NMR TESLAMETER PT 2025

Voltmeter:                        AGILENT 34401A, 6½ Digit Multimeter
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Tested by: Veljko Nikolić
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