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Filed Integral measurements
(Coil vs. StrWire)

Coil(DS1)	7.2	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	40	50	60	80	100	120	140	160	180	-24.714200000000002	-23.9346	-17.8184	-9.8247999999999998	-2.0365999999999995	2.6988000000000003	10.044	14.3048	22.377199999999998	27.395400000000002	31.272599999999997	32.724399999999996	34.0458	32.400200000000005	26.345800000000001	22.770399999999999	9.0852000000000004	-9.194799999999999	-25.328800000000001	-41.561199999999999	-43.445399999999992	-40.588200000000001	-34.999599999999994	-26.993600000000001	-20.805599999999998	Str.Wire	7.2	9	11	13	16	20	24	28	33	40	50	70	90	120	150	180	-0.66666666666666663	8.1111111111111107	22.333333333333332	33.111111111111114	44.777777777777779	52.444444444444443	52.222222222222221	49.444444444444443	41.555555555555557	25.444444444444443	5.2222222222222223	-22	-31.777777777777779	-28.222222222222221	-17.888888888888889	-9.4444444444444446	Coil (DS3)	7.2	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	40	50	60	80	100	120	140	160	180	-4.1166666666666663	-6.5566666666666666	-2.46	3.6983333333333337	11.161666666666665	17.721333333333334	19.94766666666667	25.660666666666668	30.172333333333331	37.609000000000009	38.617666666666658	41.331999999999994	40.782666666666664	40.080999999999996	35.126999999999995	29.305333333333337	16.186666666666667	-3.3990000000000005	-18.698333333333334	-35.984666666666669	-39.923000000000002	-35.301999999999992	-31.656000000000002	-23.138666666666666	-17.529500000000002	Gap (mm)


First Integral X (G-cm)




Filed Integral measurements
(Coil vs. StrWire)

Coil(DS1)	7.2	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	40	50	60	80	100	120	140	160	180	-12.299800000000001	5.3710000000000004	30.378800000000005	35.768000000000001	35.191000000000003	34.075800000000001	33.361200000000004	31.028000000000002	27.455999999999996	23.204999999999998	22.396000000000001	18.0212	16.443199999999997	13.348800000000001	9.3986000000000001	5.7384000000000004	1.2562000000000002	-5.4180000000000001	-10.616	-20.007800000000003	-25.678000000000001	-30.002799999999997	-32.3626	-34.671800000000005	-37.750999999999998	Str.Wire	7.2	9	11	13	16	20	24	28	33	40	50	70	90	120	150	180	-35.666666666666664	1.7777777777777777	6.4444444444444446	5.5555555555555554	1.4444444444444444	-6	-9.1111111111111107	-13.555555555555555	-16.666666666666668	-20.444444444444443	-24.666666666666668	-31.222222222222221	-35.666666666666664	-40	-45.777777777777779	-47.444444444444443	Coil(DS3)	7.2	8	9	10	11	12	13	14	16	18	20	22	24	27	30	33	40	50	60	80	100	120	140	160	180	-18.887	2.950766666666667	26.871666666666666	31.040333333333336	32.262333333333331	30.725666666666669	25.085333333333331	27.140999999999998	24.682333333333336	19.751000000000001	18.814999999999998	16.642333333333333	12.303333333333333	9.7280000000000015	6.3506666666666662	2.258666666666667	-0.41873333333333329	-7.8496666666666668	-15.089666666666668	-21.916999999999998	-28.483999999999998	-31.134666666666664	-35.031666666666673	-38.053333333333335	-39.548000000000002	Gap (mm)


First Integral Y (G-cm)
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Difference in Field Integrals

HE SXU 000, 06-15-2023
Check after BP corrector test; return wires fixed
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Difference in Field Integrals
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First Integral (sTm)
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